
Henrik Rintala, 18.01.2013
TAYS

Tooriset tekomykiöt
kokemuksia, tuloksia, vinkkejä



Mistä hajataitto tulee?
Sarveiskalvo ei aina täysin symmetrinen (taittovoima voi vaihdella 
eri suunnissa)

Mykiö tai tekomykiö:

Mykiö ei täysin symmetrinen (usein kompensoi osittain 
sarveiskalvon hajataitteisuutta)

Trauma, löysät zonulat, Marfan: subluksoitunut mykiö

Desentroitunut tai tilttaava IOL (esim. kapselipussi löysä, toinen 
haptiikka sulkuksessa & toinen pussissa)

Silmänpohja voi olla vino (myooppinen konus)



Toorinen? Sfäärinen?

“Tavallinen” (esim. AMO Tecnis ZA9003) 
tekomykiö taittaa valoa samalla tavoin kaikissa 
suunnissa (vrt. sfäärinen silmälasilinssi)

Toorinen tekomykiö korjaa hajataitteisuutta (vrt. 
silmälasilinssi, jossa sylinterikorjaus), esim. yksi 
akseli 22 D, toinen akseli 26 D eli sylinteri 4 D 
(sfäärinen ekvivalentti 24 D)



Miksi toorinen?

Tavalliset tekomykiövahvuudet 0,5 D - 1,0 D välein

1 D korjaamatonta astigmatiaa vastaa 0,5 D sfääristä virhettä

Esim. 6 D hajataitteisuus: kuvanlaatu yhtä huono kuin 3 D 
pielessä oleva tekomykiön vahvuus ilman laseja katsoen

Jos valitsemme tekomykiöitä 0,5 D välein, miksi jätämme 
yli 1 D hajataiton korjaamatta?
     IOL hinta n. +200 €, linssi tilattava, lisätutkimusten tarve, 
      jos esitutkimus leikkauspäivänä toimenpiteen peruminen, uusi
      leikkausaika, toimitusaika 1 vko - 2 kk...



Potilasvalinta, toorinen IOL
Hyötyykö potilas toorisesta linssistä?

Makuladegeneraatio?

Amblyopia?

Toinen silmä (onko leikattu, hajataitteisuus?)

Joudutaanko perumaan leikkaus ja antamaan 
uusi aika?

Väheneekö lasien tarve, paraneeko elämänlaatu?



Kontraindikaatioita 
(mykiö)

Phakodoneesi

Exfoliaatio, löysä zonula

Kapselipussin repeämä leikkauksessa

Sulkusfiksaatio (paitsi sulkukseen tarkoitetut 
tooriset, esim. Rayner Sulcoflex)

Potilaalla riski joutua sarveiskalvonsiirtoon



Sarveiskalvon edellytykset

Pääosin säännöllinen hajataitteisuus

Ei etenevää sarveiskalvosairautta

Sarveiskalvon siirto - siirrännäisen ennuste (sak-
siirto muuttaa astigmatiaa, taittovoimaa), re-
transplantaatio muuttaa tilanteen täysin 
erilaiseksi, IOL vaihto...???



Sarveiskalvo

Sarveiskalvo voi olla muodoltaan säännöllinen 
tai epäsäännöllinen (asymmetrinen):

41 D

41 D 42 D

40 D

42 D
40 D

40 D

Ei hajataittoa
Cyl 0 D

Säännöllinen
Cyl 2 D

Epäsäännöllinen
Cyl 2 D

Keratokonus
Cyl ???

50
40 D

Arvet



Tarvittavat mittaukset
Aksiaalimitta (AL): IOL-Master tai ultraääni

Sarveiskalvon mitat: IOL-Master, autorefrakto-
keratometri, käsikeratometri
     - todetaan sarveiskalvon hajataitteisuus, toorinen IOL...?

Etukammion syvyys: IOL-Master, Galilei, 
ultraääni

Sarveiskalvon tarkempi mittaus: Galilei

Tekomykiön laskenta ja tilaus



Sarveiskalvon merkintä

Mikroskoopin ääressä istuen (koska mittauksetkin tehdään 
istuen, makuulla saattaa tulla syklorotaatiota)

Silmän pinnan puudutus

Kapea rakovalo, käännetään haluttulle 
implantaatioakselille

Tussilla (voi hävitä leikkauksen aikana) merkit ja lisäksi 
neulalla pienet naarmut epiteeliin varmistukseksi



@ 60°

kapea rakovalo
@ 60°

tussi + naarmu neulalla @ 60°1

2

3



Mikroskooppiin projisoitu 

implantaatioakseli, eyetracker

Tonometrin merkkauskärki
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Toorisia linssejä
(esimerkkejä, muitakin löytyy)



Alcon Acrysof 
(IQ)Toric

+6...+30 D
cyl (IOL-taso)

SN60(A)T3 - 1,50 D
SN60(A)T4 - 2,25 D
SN60(A)T5 - 3,00 D
SN60(A)T6 - 3,75 D
SN60(A)T7 - 4,50 D
SN60(A)T8 - 5,25 D
SN60(A)T9 - 6,00 D

http://www.acrysoftoriccalculator.com

http://www.acrysoftoriccalculator.com
http://www.acrysoftoriccalculator.com


AMO
Tecnis Toric
+5 ... +30 D (step 0,5 D)

ZCT100 1,00 D
ZCT150 1,50 D
ZCT225 2,25 D
ZCT300 3,00 D
ZCT400 4,00 D

https://www.amoeasy.com/calc

https://www.amoeasy.com/calc(bD1lbiZjPTA1MA==)/Toric.htm
https://www.amoeasy.com/calc(bD1lbiZjPTA1MA==)/Toric.htm


Zeiss AT 
Torbi 709M
-10 ... +32 D (step 0,5)

cyl +1,0 ... +12 (step 0,5)

helppo asentaa, voi 
pyörittää myötä- ja 

vastapäivään

https://zcalc.meditec.zeiss.com (vaatii rekisteröitymisen)

https://zcalc.meditec.zeiss.com
https://zcalc.meditec.zeiss.com


Rayner 
Sulcoflex Toric
Asennetaan sulkukseen kapseli-

pussissa olevan IOL:n päälle
(esim. sak-siirtopotilas)

Standard range
■ SE -3.0D to +3.0D in 0.5D increments, cylinder 

+1.0D to +3.0D in 1.0D increments
■ Cylinder: 1.0D 2.0D 3.0D
■ Minimum sphere: -3.5D -4.0D -4.5D
■ Maximum sphere: +2.5D +2.0D +1.5D

Premium range*
■ SE -6.0D to +6.0D in 0.5D increments, cylinder 

+1.0D to +6.0D in 0.5D increments
■ Cylinder: 1.0D 1.5D 2.0D 2.5D 3.0D 3.5D 4.0D 

4.5D 5.0D 5.5D 6.0D
■ Minimum sphere: -6.5D -6.5D -7.0D -7.0D 

-7.5D -7.5D -8.0D -8.0D -8.5D -8.5D -9.0D
■ Maximum sphere: +5.5D +5.0D +5.0D +4.5D 

+4.5D +4.0D +4.0D +3.5D +3.5D +3.0D +3.0D

https://www.toriciol.rayner.com (vaatii rekisteröitymisen)

https://zcalc.meditec.zeiss.com
https://zcalc.meditec.zeiss.com


Esimerkkitapauksia



Oma silmä, ei 
indikaatiota tooriselle...



Quality OK

OD 2009 Dec 18 - 14:00

Rintala 220271-169K

Henrik 1971 Feb 2OD
V5.2.1 Galilei IOL Power - Vähäinen hajataitteisuus



Galilei Keratoconus - Ei keratokonustaQuality OK

OD 2009 Dec 18 - 14:00

Rintala 220271-169K

Henrik 1971 Feb 2OD
V5.2.1



Galilei - RefractiveQuality OK

OD 2009 Dec 18 - 14:00

Rintala 220271-169K

Henrik 1971 Feb 2OD
V5.2.1



Galilei - WavefrontQuality OK

OD 2009 Dec 18 - 14:00

Rintala 220271-169K

Henrik 1971 Feb 2OD
V5.2.1



Tapaus 1:
Sarveiskalvosiirre



SAK-siirrännäinen, melko säännöllinen astigmatiaReduced Signals: Refer to manual for details

OS 2012 Aug 30 - 10:47

Hakanen 210753-1313

Jarmo 2012 Aug 30OS
V5.2.1



60-vuotias mies, sak-siirrot 2002 o.a., retransplantaatio 
o.sin. 2005
Pre-op visus vasen 0,1 (-7,5 cyl -6,25 ax 145), siirrännäinen 
kirkas, takakapselin alainen samentuma

IOL-Master: AL 23,70mm (UÄ),
AR 42,00@129, 47,00@39, cyl -5,0@129
Galilei simKf 41,27, simKs 46,97@44, cyl 5,69@44

IOL Zeiss AT Torbi 709M +16,5 cyl +7,5 @42

10 min. post-op AR +0 cyl -1,25 ax 153 = 0,5

1 vko post-op: AR ±0 cyl -2,5 ax 99 = 0,8 os, 1,0+2 il

vasemmalla sak muuttunut -> sak-pkl arvioon (ei toorista)

corneal plane

IOL plane



Tapaus 2:
sarveiskalvosiirre



65-vuotias nainen, keratokonus, sak-siirrot o.sin. 1981, 
o.dx. 2002. Oikea heikentynyt.

Visus oikea 0,4 (+0,75 cyl -7,75 ax 137). Siirrännäinen 
kirkas, runsas tumaskleroosi, silmänpohja siisti, vasen 
0,25 (+2,25 cyl -7,75 ax 35). Siirrännäisessä inferiorista 
arpea, mykiössä vähemmän tumaskleroosia.

Galilei...



o.dx. - melko siisti... 38.9-41.2 / 48,0-48,8Reduced Placido Signals: Refer to manual for details

OD 2012 May 9 - 10:24

Tauriala 141048-156H

Ulla-Maija 1948 Oct 14OD
V5.2.1



O.dx.: pre-op visus 0,4 (+0,75 cyl -7,75 ax 137)

IOL-Master: AL 24,09 mm
Galilei: SimKf 8,00m SimKs 6,73mm, cyl 7,99@47,
              ACD 3,24mm 

IOL Zeiss AT Torbi 709M +10,5 cyl +10,5 @ 46
10 min. post-op: AR +1,75 cyl -3,25 ax 101 = 0,4

1 vko post-op: AR +1,25 cyl -3,5 ax 100 = 0,5os
                          R 7,93@126, 6,78@36, cyl -7,25@126
IOL repositio @ 36
10 min post-op AR +0,25 cyl -1,5 ax 129 = 0,5os
                             subj.: cyl -2,0 ax 130 = 0,5

2 vko myöhemmin: AR +0,25 cyl -2,0 ax 121 = 0,5
                                    subj.: -0,25 cyl -2,5 ax 108 = 0,5

Vasemmalle ei toorista? Sarveiskalvo epäsäännöllisempi...

corneal plane

IOL plane



o.sin. - epäsäännöllisempi 48.0-50.0 / 38.0-41.0Reduced Signals: Refer to manual for details

OS 2012 May 9 - 10:26

Tauriala 141048-156H

Ulla-Maija 1948 Oct 14OS
V5.2.1



Tapaus 3:
Hajataitteisuus



73-vuotias nainen, vasemmalle phaco+IOL 02/2012.
Vasen amblyooppi?

O.dx.: visus 0,63 (-2,5 cyl -6,5 ax 113). Tumaskleroosi.
O.sin.: visus 0,5 “automaatilla”... IOL

Galilei: SimKf 7,94mm, SimKs 7,20@24, cyl 4,34@24

IOL Zeiss AT Torbi 709M +12,0 cyl +6,0 @ 22
pre-op:                AR 0,5os (-1,75 cyl -7,25 ax 111)
10 min post-op: AR 0,63-0,8os (+1,0 cyl -1,25 ax 116)

9 vrk post-op: AR 0,8 (+1,0 cyl -1,25 ax 96), 
                          subj.: 1,0 (+1,5 cyl -1,25 ax 96)
vasen silmä: 0,5 (-0,5 cyl -4,75 ax 69) (ei toorinen IOL)

corneal plane

IOL plane



o.dx. - melko säännöllinen 40-42 / 45.5-45.9Reduced Scheimpflug Signals: Refer to manual for details

OD 2012 Jul 2 - 13:13

Turunen 190540-068T

Maire 1940 May 19OD
V5.2.1



Tapaus 4:
bilateraalinen hajataittei-

suus & leikkaus, amblyopia?



73-vuotias nainen, reuma, DM (tabl.), hypertonia, kihti, 
endoteelidystrofia. Ensimmäiset lasit kouluiässä.

Pre-op. AR o.dx. 0,4 (+0,25 cyl -7,0 ax 25)
                     o.sin. 0,4 (+0,5 cyl -5,0 ax 159)

IOL Alcon Acrysof IQ Toric
       o.dx. SN6AT9 +16,5 cyl 6@112
       o.sin. SN6AT8 +17,5 cyl 5,25@66

10 min. post-op. AR o.dx. +2,25 cyl -2,0 ax 98               :-(
                                      o.sin. +1,0 cyl -1,5 ax 117                :-(

3 vko post-op. 0,6/0,6os il,
skia+subj.: 0,6 (-0,5 sph) / 0,6 (-0,5 cyl -0,5 ax 145),   :-)
                     add +3,0 = 0,4

Ei koskaan ole nähnyt näin hyvin ilman laseja... Bilat. amblyopia?



o.dx. - säännöllinen... Reduced Scheimpflug Signals: Refer to manual for details

OD 2012 May 4 - 11:03

Makela -484N

Sinikka 1939 Sep 12OD
V5.2.1



o.sin. - säännöllinen... Quality OK

OS 2012 May 4 - 11:00

Makela -484N

Sinikka 1939 Sep 12OS
V5.2.1



Tapaus 5:
myopia & hajataitto, 

glaukooma



68-vuotias nainen, myopia, myooppiset papillat, glaukooma, lähes 
totaali yläkentän puutos o.a., OCT: makulat kuivat

Pre-op. visus o.dx. 0,25 (-13,25 cyl -4,25 ax 29)
                         o.sin. 0,32 (-9,0 cyl -4,75 cyl 167)

IOL-Master:
oikea AL 25,99 mm, R 7,89@25, 7,29@115, cyl -3,52@25
vasen AL 25,52 mm, R 7,94@168, 7,30@78, cyl -3,72@168

Galilei:
oikea simKf 7,83, simKs 7,36@115, cyl 2,74@115
vasen simKf 8,02, simKs 7,25@80, cyl 4,48@80

IOL Zeiss AT Torbi 709M
    oikea +10,0 cyl +3,0 @ 119
    vasen +10,5 cyl +5,0 ax 79



o.dx. - 44.8-46.8 / 41.9-43.3 Quality OK

OD 2012 Aug 14 - 09:50

Jokela 290944-034D

Elise 2012 Aug 14OD
V5.2.1



o.sin. - 46.0-46.2 / 41.9-42.3 Quality OK

OS 2012 Aug 14 - 09:52

Jokela 290944-034D

Elise 2012 Aug 14OS
V5.2.1



Pre-op. visus o.dx. 0,25 (-13,25 cyl -4,25 ax 29)
                         o.sin. 0,32 (-9,0 cyl -4,75 cyl 167)

IOL Zeiss AT Torbi 709M
    oikea +10,0 cyl +3,0 @ 119
    vasen +10,5 cyl +5,0 ax 79

10 min. post-op. AR oikea  +1,0   cyl -3,0    ax 56 = 0,1
                                      vasen +0,75 cyl -2,25 ax 94 = 0,25

1 vko post-op. AR oikea -0,5 cyl -1,75 ax 40 = 0,63os
                                 vasen +0,5 cyl -2,0 ax 96 = 1,0os
          skia + subj.: oikea -0,75 cyl -1,25 ax 40 = 0,5
                                 vasen il = 0,6
                                kuvan laatu subj. parempi il vaikka visus alempi?   

corneal plane

IOL plane



Tapaus 6:
KERATOKONUS

Kontraindikaatio!



55-vuotias mies. Lähete phaco + IOL o.dx. Jo lukioaikana oikean 
visus alkanut heikentyä. Lähetevisus kädenliike 1 m / 0,6os il, lep. 
Kutsuttu suoraan leikkaukseen, esitutkimus leikkauspäivänä.

IOL-Master:
     oikea AL 23,78mm, R ei onnistu
     vasen AL 23,93mm, R 8,03@169, 7,94@79, cyl -0,48@169
Nidek AR: oikea R 8,06@53, 6,99@142, cyl -6,5@53

Leikkauspäivänä todetaan korkea hajataitteisuus, potilas tuodaan 
minulle toorisen IOL:n valintaa ja tilausta varten... Galilei otettu...
Oikea: Visus 0,63os (-0,5 cyl -7,75 ax 52). Reilu tumaskleroosi.
Vasen: Visus 1,0 (+1,25 cyl -1,0 ax 102). Alkava tumaskleroosi.



o.sin. - IOL Power (parempi silmä, ok)Quality OK

OS 2012 Nov 13 - 08:04

hakala 230957-117k

mauri 2012 Nov 13OS
V5.2.1



o.sin. - Keratoconus (parempi silmä, ei keratokonusta)Quality OK

OS 2012 Nov 13 - 08:04

hakala 230957-117k

mauri 2012 Nov 13OS
V5.2.1



o.dx. - IOL Power (punaista ja sinistä...?) 38-46 / 44.3-45.8Reduced Placido Signals: Refer to manual for details

OD 2012 Nov 13 - 08:02

hakala 230957-117k

mauri 2012 Nov 13OD
V5.2.1



o.dx. - Keratoconus Reduced Placido Signals: Refer to manual for details

OD 2012 Nov 13 - 08:02

hakala 230957-117k

mauri 2012 Nov 13OD
V5.2.1



Todetaan keratokonus. Leikkaus perutaan toistaiseksi. Ei 
indikaatiota tooriselle tekomykiölle. Ohjataan potilas optikolle.

Lasit 2010 (monitehot):
    oikea +1,0 sph, vasen +2,0 cyl -0,75 ax 97, add +2,0

Refraktio:
    oikea +1,5 cyl -7,5 ax 40 = 0,7
    vasen +1,5 cyl -1,25 ax 100 = 1,5
         binok. kauas 1,5-, lähivisus 0,6

Potilas toivoi sankalasikorjausta, sai reseptin optikolta.
Optikko suositteli kaukolaseja (vanhat monitehot toimivat vielä 
hyvin lähikäytössä).

Leikkaus sitten joskus myöhemmin...? Ei toorista linssiä!




